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Дозирование проб в капиллярные газохроматографические колонки с делением потока 
газа-носителя прак тически всегда со провождается искажениями (дискрими нацией) их количественного 
сос та ва, особенно при ма лых деле ниях потока. Основной эффект пред став ляет собой зависимость 
абсолют ных площа дей пиков различных компонентов проб от темпе ра туры испарителя. Это делает 
невозмож ным сравнение результатов анализа проб в разных раствори те лях и при разных температурах 
дозирования. По давление таких эффектов воз мо ж но только при дозировании проб без сброса в 
на са дочные колонки или с использованием техники “splitless injection”. Однако, поскольку искажения 
абсолютных площадей пиков разных компонен тов одних и тех же проб сим батны, то отношения 
площадей пиков определяемых компонентов к пло ща дям пи ков растворителя характеризуются 
заметным постоян ством. Следовательно, ис по ль зование относительных площадей пиков вместо 
абсо лютных позволяет ком пен сировать проявления эффектов дискриминации при дози ровании 
проб в капил ляр ные колонки с делением потока, не устраняя самих этих эф фек тов. Возможности 
предлагаемого способа компенсации эффектов дискриминации охарактеризованы на примере 
растворов модельных компонентов в полярном вы сококипящем растворителе 1,2-пропандиоле в 
интервале температур испарите ля от 120 до 240 °С. Показано, что погрешности количественных 
опреде ле ний способом стандартной добавки при использовании отношений площадей пиков 
составляют в среднем -1.3 % отн. Более того, этот прием дает возможность варьирования температуры 
ис па рителя без снижения точности результатов, что ра нее считали невозможным.
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Split injection of samples into capillary gas chromatographic columns is almost always accompanied 
by distortions (discrimination) of their composition, especially at a low split ratio. The principal effect is the 
dependence of absolute peak areas of various constituents vs. the injector temperature. It makes impossible 
comparing the analytical results for the samples in different solvents and at various injection temperatures. 
Suppres sing these effects is possible only by using splitless injection technique or packed chro matographic 
columns. However, since the absolute peak areas distortions of various constituents of the same samples 
are similar, the ratios of peak areas of target components to the peak areas of the solvent appear to be close 
to constants. Hence, using these relative peak areas instead of absolute values allows compensating the 
manifestations of discri mination effects during the split injections into capillary columns, but that does not 
mean the elimination of these effects. The possibilities of the considered approach were characterized on the 
example of the solution of model analytes in polar high boiling solvent – 1,2-propanediol – within the injector 
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temperature range from 120 to 240°C. It is concluded that average quantification errors in this case by the 
method of standard addition are about -1.3% rel. Moreover, it allowed changing the injector temperature 
without decre a sing the precision of the results that was previously considered impossible.
Keywords: Gas chromatography, capillary columns, split injection, ratio of peak areas of target analytes 
to peak areas of solvent, compensation of discrimination effects
ВВЕДЕНИЕ
Дискриминация количественного состава 
проб при их дозирова нии в капиллярные колонки с 
делением потока представляет собой один из самых 
«загадочных» эффектов в га зо вой хроматографии. 
Часто его связывают с искажением состава образцов, 
в част нос ти, с непропорциональным уменьшением 
относительных площадей пиков высо кокипящих 
компонен тов по сравнению с их реальным содержа-
нием. Од на ко та кие искажения более соот ветствуют 
представлениям о недостаточной инертности 
хро ма то графи чес ких систем, непосредственно не 
связаны со способами дозирования проб и могут быть 
пол ностью или частично ус транены повышением 
температуры испа ри те ля и/или ко лонки [1]. 
Эффекты дискриминации проявляются вне 
зависи мос ти от химичес кой при роды или летучести 
компонентов образцов [2-4]. Основ ной из них связан 
с уве ли чением абсолютных площадей пиков при 
повышении температу ры испарите ля. Предложенное 
еще в начале 1980-х гг. объяснение этого эффекта 
ос но вано на пред по ложении о несоот вет ствии 
ре аль ного де ле ния паров пробы задан ной вели чи не 
деления потока газа-носителя за счет различий 
температур испари те ля и ко лон ки в момент до зи-
рования [2]. Особые сложности в работе создает 
непостоянст во этой величины и ее зависимость от 
температуры кипения используемого раство ри теля. 
При этом относительные пло щади пиков раз лич ных 
компонентов одних и тех же образ цов сохраняются 
достаточно посто ян ными [3, 4], что оз на чает примени-
мость тако го способа количест вен ного анализа как 
способ внутрен ней нормализа ции. Другие же способы 
количест венного анализа (внешнего стан дар та, 
абсолют ной градуиров ки, внутрен не го стан дарта 
и стандартной добав ки) в условиях прояв ле ния 
эффек тов дискрими на ции при менимы только при 
посто ян ст ве всех условий дозирования проб, вклю чая 
ис пользование одного и того же раст во ри теля для 
при готовления ха рак те ризуемых и градуировочных 
образцов.
Однако существуют задачи, которые принци-
пиально не могут быть решены при использовании 
идентичных условий дозирования различных образцов. 
Од ной из них является определение коэффициентов 
распределения (Кр) аналитов меж ду дву мя ог раниченно 
смешивающимися жидкостями – так называемый 
хрома то-рас пре де лительный метод [5]. Простейший 
способ определения Кр – вычисление отно ше ний 
площадей пиков одних и тех же компонентов (Si) 
для двух сло ев ге те ро фаз ных систем в результате 
последовательного дозирования соответст вую щих 
проб равного объ ема:
Кр  =  С1 / С2 ≈ S1 / S2   , (1)
где С1 и С2 – равновесные концентрации характе-
ризуемого компонента в сосущест ву ющих слоях 
гетерофазной системы (обычно рассматривают 
отношение концент ра ций в неполярном растворителе 
к концентрациям в полярном).
Однако столь простой способ применим при 
дозировании проб только в на са дочные хроматогра-
фические колонки, что в ру ко водстве [5] специально 
не было отмечено. При использовании капилляр-
ных ко лон ок с делением потока отношения (1) и, 
следовательно, определяемые значения Кр, могут 
быть непредсказуемым об ра зом иска же ны за счет 
проявления эффектов дис к риминации. Переход к 
относи тель ным ве ли чинам за счет использования 
стан дар тов с известными значениями Кр(станд) не 
устраняет их проявления. Именно по этой причине в 
ра бо тах [6-9] для определения Кр применяли только 
насадочные ко лонки, когда от сут ствие сброса га -
рантирует корректность соотношения (1). Предложен 
прием, предполагающий ис парение низкокипящего 
неполярного раст ворителя и перерастворение 
компонен тов в одном и том же полярном раство-
рителе, например, соответ ствую щем второму слою 
гетерофазной системы. Однако такой прием применим 
только к малолетучим аналитам, например, пести-
цидам [10]. Извес тен и иной спо соб оп реде ления Кр, 
ос но ван ный на дози ро вании одного и того же слоя 
до и после до бавки вто рого раст во ри теля [5]. Однако 
он существенно более сложен экс пе ри мен та ль но 
из-за необ хо ди мости точного определения объ емов 
сосуществую щих фаз, а точ ность опреде ле ния Кр 
при этом значительно мень ше.
При решении специальных задач варьирование 
температуры испарителя при использова нии ка-
пил лярных ко лонок представляет собой важную 
стадию выбора усло вий анализа. Это необходимо, 
например, для образцов в высо ко ки пя щих по ляр ных 
органических растворителях, в том числе при контроле 
состава син тети чес ких пищевых аромати за то ров, 
представляющих со бой растворы слож ных набо ров 
компонентов в про пи ленгликоле (1,2-пропандиол), 
ди про пиленглико ле и т.п. [4]. Во всех таких случаях 
избежать проявлений эффектов дис кри минации 
не воз мож но.
Таким образом, устранение эффектов дис-
криминации возможно либо при дозиро вании проб 
в насадочные колонки (с потерей эффективности 
разделения), либо в капиллярные без сброса (split less 
injection). Альтернативный под хо д мог бы пред-
ставлять компенсацию таких эф фек тов на стадии 
обработки данных, однако до настоящего време ни 
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подобные по пыт ки не известны. Поиск возможных 
спосо бов такой компенсации и является це лью 
на сто ящей работы.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ  ЧАСТЬ
Приготовление растворов модельных 
соединений. Для характеристики эф фек тов дис-
криминации выбраны одиннадцать компонентов 
(все квалификации «х.ч.», «для хромато графии») с 
индексами удерживания на стандартных неполярных 
полиди ме тил силокса новых фазах в интервале 
~600–1050, из которых были приго товлены несколько 
модельных смесей разного состава. Для исклю-
чения возмож нос тей пере крывания пиков разных 
компонентов между собой и с растворителем (для 
рас т во ров в пропи лен гликоле) сопоставляли спра-
вочные значения их индек сов удер жи ва ния (RI) на 
стандартных неполярных полидиметилсилоксановых 
не подвиж ных фа зах [11]. В табл. 1 и табл. 2 (см. далее) 
компоненты перечислены в по ряд ке их элюирова ния 
[по возрастанию индексов удерживания RI].
Растворы выбранных компонентов в 2-пропа-
ноле (ХЧ) и 1,2-пропандиоле (ХЧ, Ткип = 186-188°С, 
ис пользовали без дополнительной очистки) гото-
вили дозиро ва нием 100-200 мкл каж дого из них в 
2 мл растворителя во флаконах емкостью 10 мл. 
Для вычис ления массо-объемных концентраций 
компонен тов использовали справочные зна чения 
их относительных плотностей при 20 °С.
Для моделирования количественного анализа 
методом стандартной добавки растворяли 100 мкл 
изопропилбутирата, 100 и 200 мкл ацето фе нона в 2 
мл 1,2-про пандиола. Концентрация ацетофенона в 
первом из них 46.7 мг/мл, во втором – 89.4 мг/мл, что 
соответствует ее увеличению за счет стандарт ной 
добавки на 42.7 мг/мл.
Газохроматографический анализ образцов 
проводили на хроматографе Кри с талл 5000.2 с пла-
менно-ионизационным детектором с использованием 
квар це вой капил лярной колонки (типа Megabore) с 
неподвижной фазой ВРХ-1 длиной 10 м, внутренним 
диаметром 0.53 мм и толщиной пленки неподвижной 
фазы 2.65 мкм. Температурный ре жим: линейное 
программирование температуры от 801  до 220 °С со 
скоростью 5 град/мин. Газ-носитель – азот, объемная 
скорость 4.9 мл/мин (ли ней ная скорость 42.4 см/с), 
1 Начальная температура колонки выбрана 
одинаковой для всех образцов для исключения 
неопределенностей, обусловленных ее 
варьированием.
Таблица 2
Параметры уравнений линейной регрессии S(аналит)/S(растворитель) = aTисп + b для различных аналитов (рас-
творитель 1,2-пропандиол, дозирование с использо ва ни ем автосамплера)
Table 2





a·104 b·102 R S0
2-Пентанон* (6.43 ± 0.02) (-0.6 ± 1.7) (6.44 ± 0.03) -0.10 0.02
Изобутанол* (5.80 ± 0.02) (-3.8 ± 1.5) (5.87 ± 0.03) -0.62 0.01
Дибутиловый эфир (6.69 ± 0.03) (0.9 ± 2.0) (6.67 ± 0.04) 0.13 0.03
Кумол (10.00 ± 0.06) ×10-2 (1.9 ± 3.6) (9.96 ± 0.07) 0.14 0.06
Примечание: * ‒ параметры уравнений линейной регрессии для 2-пентанона и изобутанола указа ны без данных 
для температуры 120 °С.
Таблица 1
Отношения площадей пиков различных аналитов к площадям пиков растворителя (пропиленгликоль), 
Sотн = (S/Sраств)·10
2 (дозирование с использованием автосамп ле ра)
Table 1
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Примечание: * ‒ курсивом здесь и далее выделены значения, не соответствующие урав нениям линейной регрессии.
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деле ние потока на сброс и в колонку во всех случаях 
составляло 3 : 1. Температуру испарителя варьи-
ро вали от 120 до 240 °С с шагом 30 °С. Для ввода 
проб в ручном режиме использо вали микро шприц 
МШ-10, в автоматическом – автосамплер ДАЖ-2М 
(СКБ Хроматек, Йошкар-Ола); объ ем проб в обоих 
случаях 0.4 мкл, число параллель ных дозирова ний 
каждого из образ цов в каждом из режимов не менее 
трех. Дози ру е мые количества всех анали тов при 
выб ранном делении потока не превышали ранее 
установ ленного предела мас совой пе ре грузки 
используемой колонки (17 ± 4 мкг) [12]. Количе ство 
же раст во ри теля в пробах значительно превы шало 
этот пре дел, что объясняет существен ное уши ре ние 
его пи ков и их асимметрию.
Обработка результатов. Статистическую 
обработку площадей пиков и вы числе ние их отношений 
проводили с использованием программного обеспе-
чения Excel (Mic rosoft Office 2010). Для вычисления 
параметров регрессионных уравне ний и построения 
графиков дополнительно применяли программное 
обеспечение Origin (версия 4.1). В ка честве источ-
ников информации по газохроматографи чес ким 
индексам удерживания на стандартных неполярных 
полидиметилсилокса но вых неподвижных фазах и, 
соответ ст венно, предсказания порядка элюирова-
ния компонентов, использовали базу данных [11] 
(версия 2017 г.). Интегрирование пло щадей пиков 
компонентов проводили в стандартном автома ти-
чес ком режиме, для пика пропиленгликоля разметку 
области интегрирования проводили вручную.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Возможность компенсации эффектов 
дискриминации. Рассматриваемые в настоящем 
сообщении проявления эффек тов дискрими нации 
для проб в разных растворителях (2-пропанол и 
1,2-пропан ди ол) полностью соответствуют ранее 
оха рактеризованным [3, 4]. По этой причине для 
некоторого сокращения объема об суж дения ре-
зультатов представляется целе со образным на чать 
рассмотрение ре зу ль татов с растворов в малолетучем 
вязком по лярном 1,2-про пан диоле. Анализ та ких 
образцов представляет наи боль ший инте рес, так 
как он сложнее, чем образцов, содержащих лету чие 
растворители [4].
На рис. 1 приведен график зависимости средних 
абсолютных площадей хро матографических пиков 
одного из компонентов модельных растворов в 
1,2-пропан диоле – 2-пентанона – от температуры 
испарителя в диапазоне 120-240 °С. За иск лю чением 
первой точки для остальных четырех наблюдается 
монотонное увеличе ние приб ли зи тельно от 8.3·104 
до 8.6·104 мВ·мс. Подобная зависимость, выражен-
ная в большей или меньшей степени для разных 
растворителей, и составляет суть дис кри минации 
состава проб при их дозировании в капиллярные 
колонки с делени ем потока. Как отмечено во вве-
дении, ее можно игнорировать за счет соблю де ния 
постоянных условий анализа проб или устранить 
при использова нии насадочных колонок. Способы 
компенсации такой зависимости на ста дии обработки 
ре зульта тов до настоящего времени неиз вес т ны.
Однако если мы рассмотрим зависимость 
площадей пиков ра ст ворителя (про пиленгликоль) 
в тех же пробах от температуры испарителя в том 
же интервале температур 120-240 °С, то она также 
оказывается монотонно возрастающей (рис. 2), 
причем без выраженной аномалии для первой точки.
Если изменения площадей пиков растворен-
ного компонента и растворителя за счет эффектов 
дискриминации, по крайней ме ре, симбатны, то их 
можно ском пен си ровать, перейдя от рассмотрения 
абсолютных площадей пиков к относитель ным вели-
чинам, S(аналит)/S(растворитель). Для иллюстрации 
эффективности по доб но го преобразования сначала 
целесообразно рассмотреть графическое пред ста в ление 
дан ных. Рис. 3, а-г иллюстрируют отсутствие выра женных 
Рис. 1. Зависимость средних площадей пиков 2-пентанона 
(растворы в 1,2-пропан диоле) от температуры 
испарителя.
Fig. 1. Dependence of average peak areas of 2-pentanone 
vs. injector temperature (solutions in 1,2-propanediol).
Рис. 2. Зависимость средних площадей пиков растворителя 
(1,2-пропан диол) от тем пературы испарителя.
Fig. 2. Dependence of average peak areas of solvent 
(1,2-propanediol) vs. injector temperature.
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зависимостей от носи те ль ных площадей пиков Sотн = 
S(аналит)/S(растворитель)·102 от температуры испа ри теля 
для четырех компонентов модельных растворов (в од них 
и тех же об раз цах): 2-пен танона (а), изобутилового спирта 
(б), дибутилового эфира (в) и кумо ла (г). Единственной 
заметной особенностью представляются аномальные 
значения Sотн при температурах испари теля 120 °С в 
случаях (а) и (б) и заметно больший раз брос точек 
при температурах 120 и 240 °С в случаях (в) и (г). Для 
объяснения этих эф фек тов целесо образно сравнить 
начальные участки хроматограммы модельной сме си 
при разных температурах испа ри теля, приведенных 
на рис. 4, а-б. При малой тем пературе испарителя 
хроматографические пики элюируемых до раствори-
теля ком понентов ока зы ваются сильно размытыми и 
асимметричными (а), что обуслов лено относитель но 
медленным испарением полярного растворителя и 
большой ши ри ной его хрома то гра фической зоны. 
При высокой температуре испарителя сим мет рия 
этих пиков за метно увеличивается (б). Размывание 
пиков летучих компо нен тов при низких температурах 
дозирования может быть объяснено извест ным в 
газовой хрома то графии эф фектом динамической 
модификации неподвижной фазы колонки мажорными 
компонента ми анализируемых проб [12].
Возможность использования растворителя 
как внутреннего стандарта при количественном 
газохроматографическом анализе, наско лько из-
вестно авторам настоящего сообщения, впер вые 
была реализована С.В. Черепицей (Белорусский 
государственный университет) при определении 
примесей в этиловом спирте и спиртосодержащих 
продуктах [13-15]. В работах [16-18] этот подход 
был обобщен до уровня использования дополни-
тельных стан дар тов для количественного анализа, 
что оказалось наиболее эффективным в методах 
внешнего стан дарта и стан дартной добавки. В 
качестве таких стандартов можно использо вать как 
Рис. 3. Графическая иллюстрация отсутствия выраженной зависимости отно си тель ных площадей S(аналит)/
S(растворитель)·102 для компонентов модельных сме сей от температуры испарителя в интервале 120-240 °С; 
2-пентанона (а), изо бу ти лового спирта (б), дибутилового эфира (в) и кумола (г).
Fig. 3. Graphical illustration of the absence of unambiguous dependence of relative peak areas S(analyte)/S(solvent)·102 
for the constituents of model mixtures vs. injector temperature within the range of 120-240°С; 2-pentanol (a) isobutyl 
alcohol (б), dibutyl ether (в), and cumene (д).
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дополнительно вводимые в образцы компоненты, 
так и входящие в их сос тав раст во рители.
На следующем «уровне» анализа зависимостей 
S(аналит)/S(растворитель) = f(Tисп) целесообразен 
их более детальный математический анализ. В 
табл. 1 приве де ны отно сительные площади пиков 
различных аналитов (растворы в 1,2-пропан ди о-
ле), пере численных в порядке их элюирования из 
хроматографической колонки (по увели че нию RI), при 
разных температурах испарителя в диапа зо не от 120 
до 240 °С. В табл. 2 представлены вычисленные на 
основе этих данных параметры уравнений ли нейной 
регрессии вида Sотн = S(аналит)/S(растворитель) 
= aTисп + b. Подтвержде нием отсутствия такой 
зависимости являются не абсолютные значения 
коэффи ци ентов корреляции (достаточно малы: от 
0.10 до 0.62) и не ма лые значения коэф фи ци ен тов 
«а» (от -3.8·10-4 до +1.9·10-4). Такое отсут ст вие лучше 
всего ха рак теризует близость  коэф фи ци ентов 
«b» линейной рег рес сии (варьируют от 5.87·10-2 
до 9.96·10-2) и сред неарифметических значений 
Sотн (варьируют от 5.80·10-2 до 10.00·10-2), среднее 
значение разностей которых (без учета знака) со-
ста в ля ет 0.04, а с учетом знака равно нулю. Еще 
одним крите рием является сравне ние абсолютных 
величин коэффициентов «а» со значениями дис-
персий (S0 – сред няя погрешность аппроксимации 
с использованием полученно го уравнения), вели-
чи ны которой варьируют в диапазоне (1–6)·10-2, что 
превышает значения |a|, кото рые, следовательно, 
оказываются ста тис тически не зна чимыми.
С другой стороны, значения S0 косвенно иллю-
стрируют общую воспроизво ди мость дозирования 
проб, которая в данном случае (при использовании 
автосамп лера) оказывается достаточно высокой. 
Другим примером является возможность анало-
гичной компен са ции дискри ми нации проб в летучем 
растворителе – 2-пропаноле. Все данные для таких 
образ цов получены не с помощью автосамплера, а 
в результа те дозирования проб вруч ную. В табл. 3 
приведе ны относительные площади пиков другого 
набора аналитов (раствор в 2-пропаноле), перечис-
Рис. 4. Начальные участки хроматограмм модельных смесей с пиками 2-пентанона и изобутилового спирта, 
элюируемых до растворителя (1,2-пропандиол) при тем пе ратурах испарителя 120 °С (а) и 240 °С (б). Числа 
над пиками – их времена удержи ва ния.
Fig. 4. Initial parts of chromatograms of model mixtures with peaks of 2-pentanone and isobutyl alcohol being eluted 
before the solvent (1,2-propanediol) at the injector temperatures of 120°С (а) и 240°С (б). The numbers indicated 
above the peaks – their retention times.
Таблица 3
Зависимость средних относительных площадей пиков Sотн = (S/Sраств) · 10
2 от тем пе ра туры испарителя для рас-
творов в 2-пропаноле (дозирование вручную)
Table 3
Dependence of average relative peak areas Srel = (S/Ssolv) · 10




120 150 180 210 240
Бутилацетат 796 ± 3 3.6 3.8 3.6 3.4 3.3
Циклогексанон 871 ± 7 4.9 4.8 5.0 5.0 5.0
Анизол 902 ± 6 5.5 5.4 5.2 4.9 4.9
Бутилбутират 978 ± 5 5.3 5.2 5.4 5.5 5.5
Ацетофенон 1042 ± 9 6.0 5.7 6.2 6.5 6.6
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ленных в порядке их элюиро вания при тем пера ту рах 
испарителя в таком же диапа зо не от 120 до 240 °С, 
а в табл. 4 приве дены соот вет ствующие параметры 
уравнений Sотн = S(аналит)/S(растворитель) = aTисп + b. 
При дозировании проб в низкокипящих растворителях 
зависимости Sотн = f(Tисп) вы ражены в гораздо большей 
степени, что проявляется в увеличении абсо лют ных 
значений коэффициентов корреляции до (0.71 – 
0.97). Тем не менее, и в этом слу чае коэффициенты 
«b» уравнений линейной регрессии (варьируют от 
4.1·10-2 до 6.2·10-2) близки к среднеарифметическим 
зна чениям Sотн (варьируют от 3.5·10
-2 до 6.2·10-2). 
Среднее значение их разности (без учета знака) 
состав ля ет 0.7, а с уче том знака, как и в предыдущем 
случае, равно ну лю. Второй критерий – сравнение 
абсолютных величин коэффициентов «а» (варьи руют 
в диапазоне от -5.7·10-2 до 6.7·10-2) и дис персий 
S0, которые варьируют в диапазоне (7–22)·10-2 и, 
следова те льно, коэффициента «а» статистически 
не значимы. Кроме того, сравнение значе ний S0 
при использовании ав тосамплера [(1–6)·10-2] и без 
него [(7-22)·10-2] пока зы вает, что в первом случае 
разброс точек приблизительно в 7–8 раз меньше, 
что обусловлено лучшей воспроизводимостью 
дозирования.
В целом же, замена абсолютных площадей 
пиков их отношениями к площа дям пиков различных 
растворителей позволяет устранить зависимость этих 
вели чин от температуры испарителя и, тем самым, 
устранить проявления эффектов дис криминации при 
дозировании проб в капиллярные колонки с делени ем 
потока газа-носителя. Такой прием открывает возможности 
применения различ ных методов ко личественного 
анализа при разных температурах испарителя.
Параллельно с этим, рассмотрение разброса 
точек на рис. 3, а-г по з во ляет уточнить правило 
выбора оптимальных температур испарителя при 
дозиро вании рас творов в высококипящих раствори-
телях. При величине Ткип 1,2-пропанди ола 186-188 
°С наилучшая воспроизводимость дозирования 
достигается при температурах Тисп = 150-210 °С, т.е. 
в диапазоне приблизительно ±30 °С от температуры 
кипения рас т ворителя. Выход за пределы этого 
диапазона приводит к увеличению разброса площадей 
пиков, а для компонентов, элюируемых до полярного 
растворителя – к существенному уши рению их пиков, 
увеличению их асимметрии и, следовательно, к 
уменьшению степени их разделения (см. рис. 4).
Предварительные эксперименты с использо-
ванием более разбавленных растворов аналитов (с 
концентрациями на уровне не десятков, а единиц мг/
мл) показали, что для них сохраняются все перечис-
ленные проявления эффектов дискриминации. Это 
подтверждает, что их причиной является  природа 
основного компонента проб, а именно растворителя. 
Такие эффекты удается несколько минимизировать 
при уменьшении дозируемых количеств проб, или же 
при увеличении деления потока газа-носителя, то 
есть при использовании стандартных капиллярных 
колонок, а не типа Megabore. Однако и в этих случаях 
неизбежные проявления эффектов дискриминации 
заслуживают специального контроля.
Применение метода стандартной добавки 
при варьировании темпера ту ры испарителя 
при использовании капиллярных колонок с 
делением потока. За мена абсолютных площадей 
пиков определяемых аналитов от ношениями их 
пло ща дей к площадям пиков растворителя суще-
ственно расширя ет возможности коли чест венного 
анализа. Прежде всего, это существенно увели чивает 
воспроизво ди мос ть результатов, полученных в 
разных температурных усло ви ях дозирования проб, 
несмотря на проявления эффектов дискриминации. 
Стано вит ся возможным сопоставление разных 
режимов между собой, в частности, градуи ров ка 
прибора при од ной температуре испарителя, а анализ 
проб – при другой. Де тальная характе рис ти ка всех 
таких возможностей в рамках одной публикации 
нереальна, поэтому в ка чест ве ил люстрации мы 
ограничились только моделированием применения 
ме то да стан дарт ной до бавки.
Для этих целей использовали два модель-
ных раствора изопропилбутаноата (контрольный 
компонент, 100 мкл), ацетофенона (определяемый 
компонент, 100 мкл в характеризуемом образце и 
200 мкл в условном образце после стандартной 
до бавки) в 2 мл 1,2-пропандиола. Такие количества 
Таблица 4
Параметры уравнений линейной регрессии S(аналит)/S(растворитель) = aTисп + b для различных аналитов (рас-
творитель 2-пропанол, дозирование вручную)
Table 4





Параметры уравнения Sотн = aТисп + b
a·103 b·102 R S0
Бутилацетат 3.5 ± 0.2 -(3.3±1.4) 4.1±0.3 -0.811 0.13
Циклогексанон 4.9 ± 0.1 (1.3±0.8) 4.7±0.1 0.707 0.07
Анизол 5.2 ± 0.3 -(5.7±0.8) 6.2±0.2 -0.969 0.08
Бутилбутират 5.4 ± 0.1 (2.3±0.8) 5.0±0.2 0.849 0.08
Ацетофенон 6.2 ± 0.4 (6.7±2.3) 5.0±0.4 0.861 0.22
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компонентов соответствуют кон центрациям ацето-
фенона в характеризуемом образце приблизительно 
46.7мг/мл, а после добавки 89.4 мг/мл. Таким образом, 
увеличе ние концентрации за счет добавки составляет 
42.7 мг/мл. Объем ха рак теризуемого образца равен 
v1 = 2.2 мл, а после добавки – v2 = 2.3 мл, так что 
отношение v1/v2 = 0.957.
Одно из известных соотношений для вычисления 
концентрации аналита (Сх) в методе стан дарт ной 
добавки с учетом фактора разбавления проб имеет 
сле ду ю щий вид [19, 20]:
Сх  =  Сдоб / [(Sx+доб / Sx) · (v1 / v2) – 1] , (2)
где Сдоб – увеличение концентрации аналита за 
счет стандартной добавки, Sx и Sx+доб – площади 
пиков аналита до и после добавки, соответственно.
Смысл сомно жи теля (v1 / v2) < 1 – компенсация 
разбавления проб за счет уве ли че ния их объема в 
результате добавки. Если возможностей измерения 
или оцен ки изменения объема проб нет, то в качестве 
фактора разбавления можно использо вать отношения 
площа дей пи ков любого компонента после и до 
стандартной до бав ки, т.е. S(i)2 / S(i)1 < 1 [21] (в нашем 
случае для этих целей в образцы был добав лен 
изопропилбутират).
В табл. 5 приведены исходные данные для 
определения концентра ции ацето фенона в модельном 
образце при разных температурах испарителя. Они 
включают средние значения Sx и Sx+доб, а также средние 
значения отношений этих площадей к площадям 
пиков растворителя, (Sx/Sраств(исх)) и (Sx+доб/Sраств(доб)). 
Для удобства пред ставле ния такие отношения 
представлены с коэффициентом ×102. Концентрации 
опреде ля емого компонента Сх вычислены как по 
абсолютным площадям пиков (фор мула 2), так и 
по их отношениям к соответствующим площадям 
пиков раство рителя:
Сх  =  Сдоб / {[(Sx+доб/Sраств(доб)) / (Sx/Sраств(исх))] · (v1 / v2) – 1} , (3)
где Sраств(исх) и Sраств(доб) – площади пиков растворителя 
в исходном образце и после стандартной добавки.
Из данных табл. 5 следует, что концентрации 
ацетофенона, определенные по абсолютным значениям 
площадей пиков (соотношение 2), сильно завы шены 
по срав нению с заданной (средняя погрешность 
составляет +35 % отн.). То, что «классичес кое» 
соотношение метода стандартной добавки в рас-
сматриваемом случае не обес печивает приемлемой 
точ нос ти определений можно считать еще одним 
проявлением эффектов дискриминации состава 
проб. В то же время использование относительных 
площа дей пиков (соотношение 3) характеризуется 
ошибками «задано – определено» на уровне всего от 
-2.6 до 0 % отн. (в среднем -1.3 % отн.). Таким образом, 
использо ва ние площадей пиков растворителя без 
каких-либо допол нительных эксперимен таль ных 
операций позволяет повысить точность определений 
методом стандартной добавки более чем на по рядок. 
Кроме того, открывается возможность анализа про бы 
при одной температуре испа ри теля, а пробы с добав-
кой – при другой. В общем случае это эквивалентно 
исключению условия постоянства температуры 
испарителя. Такая возможность настолько уни ка ль на, 
что ранее ее никогда не принимали во внима ние.
В качестве примера рассмотрим вариант 
дозирования пробы при Тисп = 120 °С, а пробы с 
добавкой при 240 °С. Тогда получаем:
Сх  =  42.7 / [(18.10 / 8.93) · 0.957 – 1]  ≈ 45.4 мг/мл 
(задано 46.7 мг/мл).
Если исходную пробу дозировали при 210 °С, 
а пробу с добавкой при 150 °С, то по лу чаем:
Сх  =  42.7 / [(18.10 / 9.07) · 0.957 – 1]  ≈ 46.9 мг/мл.
Использование абсолютных площадей пиков 
принципиально не может обес пе чить достижение 
столь высокой точности результатов. Число подобных 
приме ров легко может быть увеличено и ограничено 
только рамками журнальной публи кации.
Таблица 5
Исходные данные и результаты определения концентрации ацетофенона в растворе при разных температурах 
испарителя по абсолютным площадям пиков (S) и их отношениям к площадям пиков растворителя (S/Sраств). 
Заданная концентрация ацетофенона 46.7 мг/мл, увеличение концентрации за счет стандартной добавки 
42.7 мг/мл, значение фактора разбавления пробы (v1/v2) = 0.957
Table 5
Initial data and results of determination of acetophenone concentration in the solution at different injector temperatures 
using absolute peak areas (S) and their ratios to solvent peak areas (S/Ssolv). Stock concentration of acetophenone is 


















Сх по значениям 
S, мг/мл
Сх по отно ше-
ниям (S/Sраств), 
мг/мл
120 141115 242886 8.93 18.09 66.0 45.5
150 141287 244563 8.94 18.10 65.1 45.5
180 144935 269842 9.01 18.13 54.6 46.1
210 151323 264794 9.07 18.16 63.3 46.6
240 158458 272049 9.05 18.10 66.4 46.7
Средняя  погрешность  определения,  % +35 -1.3
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, выявлен простой и эффективный 
способ компенсации эф фек тов дискриминации 
состава проб, наблюдающихся при их дозировании в 
ка пил лярные колонки с делением потока, особенно 
при малых значениях этого па раметра. Основной из 
них представляет собой зависимость абсолютных 
площадей пиков от температуры испарителя. Однако, 
поскольку такие искажения выражены симбатно для 
разных компонентов проб, в том числе растворите-
лей, то использова ние отношений площадей пиков 
целевых компонентов к площадям пиков раство-
ри теля вместо абсолютных площадей позволяет 
их компенсировать. На при мере количественного 
анализа спо собом стандартной добавки показано, что 
подоб ная компенсация приводит к су щест венному 
увеличению точности количествен ных определений.
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